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Dziekujemy za zaufanie firmie Vermeiren i jej produktom. Niniejsza instrukcja pomoze
wiascicielowi w eksploatacji fotel wypoczynkowy i korzystaniu z jego opcji. Prosimy o uwazne
przeczytanie instrukcji obstugi. Pozwoli ona na zapoznanie sie z dziataniem, mozliwosciami i
ograniczeniami fotel.

W razie pytan, na ktore odpowiedzi nie ma w instrukcji, prosimy o kontakt z Panstwa
wyspecjalizowanym sprzedawcg. Sprzedawca chetnie stuzy pomocg w tym zakresie.

Wazna uwaga

Aby zapewnic bezpieczenstwo i wydtuzy¢ okres uzytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego
oraz regularne dokonywanie przeglagdow i serwisowanie.

Instrukcja obejmuje najnowsze rozwigzania zastosowane w produkcie. Firma Vermeiren ma
prawo do wprowadzania zmian w produktach tego typu bez obowigzku adaptowania lub wymiany
podobnych, poprzednio dostarczonych produktéw.

llustracje stanowig dodatkowe objasnienia do instrukcji w niniejszym podreczniku. Szczegoty
przedstawionego produktu mogg sie rozni¢ od rzeczywistego produktu posiadanego przez
uzytkownika.

Dostepne informacje

W naszej witrynie internetowej http://www.vermeiren.com/ zawsze znajduje sie najnowsza wersja
nastepujgcych informacji. Prosimy regularnie odwiedzaé witryne, poniewaz mozemy w niej
zamieszczac zaktualizowane informacije.

Osoby z zaburzeniami wzroku mogg pobrac elektroniczng wersje niniejszej instrukcji i odstuchac
ja przy uzyciu oprogramowania zamieniajgcego tekst na mowe.

I Instrukcja obstugi
Dla uzytkownika i wyspecjalizowanego sprzedawcy

: | 1 Instrukcja serwisowa
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

E Deklaracja zgodnosci WE



http://www.vermeiren.com/

1 Niniejszy produkt

Rama podstawowa

Regulowane oparcie

Zdejmowane siedzisko
Podtokietniki z regulacjg wysokosci
Poduszka podtokietnika

Podndzek

Kota (fakultatywny)

Drazek poprzeczny (fakultatywny)
Tabliczka identyfikacyjna

CoNour®ONE

1.1 Akcesoria

Dla Bretagne dostepne sg nastepujgce akcesoria:
¢ Regulowane / poszerzone podtokietniki
e Stolik
e Uchwyt na kroplowke




2 Przed uzyciem

2.1 Przewidziane zastosowanie

i W niniejszej sekcji przedstawiono krotki opis przewidzianego zastosowania fotel
wypoczynkowy. W pozostatych sekcjach instrukcje zostaty opatrzone istotnymi
ostrzezeniami. W ten sposdb chcemy zwréci¢ uwage uzytkownikow na mozliwosé
nieprawidtowej eksploatacji produktu.

e Fotelik jest przeznaczony do uzytku przez osoby w podesztym wieku, podczas rewalidacji lub
przez pacjentow cierpigcych na paraliz.

¢ Niniejszy fotel wypoczynkowy jest przeznaczony wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach, na
ptaskich i poziomych podtozach.

e Fotel jest zaprojektowany i produkowany wytgcznie jako miejsce do siedzenia i odpoczynku
jednej (1) osoby wazgcej maksymalnie 130 kg. Nie jest przeznaczony do transportu towarow,
przedmiotow ani innego wykorzystania niz wczesniej opisane.

¢ Jesli ma to zastosowanie, uzywac wytgcznie akcesoriow i czesci zapasowych zatwierdzonych
przez Vermeiren.

o Nalezy sie zapoznac¢ z wszystkimi danymi technicznymi i ograniczeniami fotel, ktére sg podane
w 85.

e Gwarancja na produkt jest udzielona przy zatozeniu normalnego uzytkowania i konserwacji,
opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidtowg
eksploatacjg lub brakiem konserwacji spowoduje uniewaznienie gwarancji.

2.2 Ogdlne instrukcje bezpieczenstwa

l A UWAGA ] Ryzyko obrazen i/lub uszkodzen

Podczas eksploatacji nalezy pamieta¢ o ogélnych ostrzezeniach:

¢ Niektére czesci fotel mogg sta¢ sie bardzo gorgce lub zimne ze wzgledu na temperature
otoczenia, promieniowanie stoneczne lub urzadzenia grzewcze. Dotykajgc ich, nalezy
zachowac ostroznos¢. Gdy jest zimno, nalezy nosic¢ odziez ochronng.

e Nalezy zachowac ostroznos¢, uzywajgc przedmiotow fatwopalnych, takich jak papierosy,
poniewaz mogg one spowodowac zapalenie sie siedziska i oparcia.

¢ Konstrukcji fotel pielegnacyjnego nie wolno w zaden sposéb modyfikowag.

2.3 Symbole na wozku

Do wodzka majg zastosowanie symbole z nastepujgcej listy. Symbole mozna znalezé¢ w
odnosnych normach ISO (ISO 7000, ISO 7001 i IEC 417).

é@\_ Maksymalna masa uzytkownika w kg

ﬁ Wyltgcznie do uzytku w pomieszczeniach

TYPE Oznaczenie typu

Fotel spetnia wymogi nastepujacych norm:
EN 1021-1, EN1021-2: Odpornosc¢ czesci pokrytych tapicerkg na zapton.




2.4 Montaz/Demontaz

Po dostarczeniu fotela, przed uzyciem nalezy zamontowac siedzisko i oparcie. Siedzisko i oparcie
mozna rowniez zdemontowac w celu fatwego transportu.

2.4.1 Oparcie
1. Umiesc¢ rury oparcia na rurach ramy.
2. Wecisnij przycisk sprezynujgcy (1), aby zsung¢ oparcie w dot.
3. Wcisnij oparcie catkowicie w dot, az zostanie zamocowane na
swoim miejscu.
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Aby zdjgC oparcie, nacisnij przycisk sprezynujgcy pod tapicerkg i
pociggnij oparcie do gory, az odtgczy sie od stelaza.

2.4.2 Siedzisko

1. Umie$¢ haki z tytu siedziska na rurze ramy w poblizu oparcia.
2. Docisnij przednig czes¢ siedziska, aby zamocowac je na swoim miejscu. Ustyszysz
klikniecie.

Aby zdjgc¢ siedzisko, pociggnij przod siedziska, az odtgczy sie od ramy.

2.5 Transport, sktadanie i przechowywanie

l A UWAGA ] Ryzyko obrazen i uszkodzen
e Przejezdzajgc wozkiem przez waskie przejscia, nalezy zachowac ostroznosc.
¢ Nalezy sie upewnic¢, ze w przejsciu nie ma zadnych przedmiotow, przeszkdd ani ludzi.

2.5.1 Odstawianie na bok

Upewnij sie, ze kota sg zablokowane (tylko w modelu Bretagne + kota, patrz 3.3).
Przesun pacjenta z fotel.
Zwolnij hamulce (tylko w modelu Bretagne + kota).
Ustaw oparcie w pozycji pionowej.
Przesun po poziomej podtozu fotel w docelowe miejsce
a) Z kotami: Korzystajgc z két przesun fotel do docelowego miejsca
b) Bez kot Popros kogos o pomoc i przenies fotel w przynajmniej dwie osoby. Mocno
chwyci¢ rame obiema rekami, podnies¢ z podtogi. Nie chwyta¢ fotel za podndzki,
podtokietnik, siedzenie ani kota.
6. Wigczy¢ hamulce (tylko w modelu Bretagne + kota).

agkrwnhE

2.5.2 Przechowywanie

UWAGA ] Ryzyko uszkodzenia

UpewniC sie, ze wozek pielegnacyjny jest przechowywany w stanie suchym, aby zapobiec
plesnieniu i uszkodzeniom tapicerki, patrz tez dane techniczne w §5.




3 Uzytkowanie wozka

| A OSTRZEZENIE | Ryzyko obrazen

o Najpierw przeczyta¢ poprzednie rozdziaty i zaznajomic sie z przewidzianym zastosowaniem.
NIE uzywac woézka, dopoki uzytkownik nie przeczyta wszystkich instrukcji i ich nie zrozumie.

o W razie watpliwosci i pytan prosimy o kontakt z lokalnym wyspecjalizowanym sprzedawca,
opiekunem lub doradcg technicznym, ktéry udzieli pomocy.

l YN UWAGA ] Ryzyko obrazen i/lub uszkodzen

e Zwracac¢ uwage, aby podczas montazu, eksploatacji i regulacji palce, ubrania, pasy, klamry ani
bizuteria nie zostaty pochwycone przez ruchome czesci.

3.1 Przesiadanie si¢ na wozek/z wézka

l A UWAGA ] Ryzyko obrazen i uszkodzen
¢ Jesli pacjent nie moze sie bezpiecznie przesigsc, powinien poprosic 0 pomoc.

1. Upewnij sie, ze kota sg zablokowane (tylko w modelu Bretagne + kota).

2. Ustaw fotel w najbardziej wyprostowanej pozycji siedzace;j.

3. Przenies¢ pacjenta na wozek/z wozka przy pomocy asystenta (asystentow) lub sprzetu do
podnoszenia. Podczas przenoszenia ustaw podtokietnik na tej samej wysokosci co
poduszka(zobacz punkt 3.2.2).

3.1.1 Siedzenie nawdzku
Plecy powinny znajdowac sie mozliwie najblizej oparcia.

3.2 Regulacje elementéw majgcych wplyw na wygode uzytkowania

l A UWAGA ] Ryzyko obrazen i uszkodzen
e Przed wykonaniem regulacji zawsze zacisng¢ hamulce (tylko w modelu Bretagne + kota).

3.2.1 Nachylenie oparcia

l A UWAGA Ryzyko obrazen i uszkodzen

¢ Nalezy upewnic sie, ze fotel wypoczynkowego nie przewroci sie do tytu, gdy jest maksymainie
odchylony.

¢ Nalezy upewnic sie, ze w obszarze regulacji nie znajdujg sie zadne przedmioty ani osoby (patrz
strefy przygwozdzenia).

Strefy uwiezienia elementéw zewnetrznych zaznaczono na ponizszym rysunku za pomocag
symbolu @©.

Zmiana nachylenia fotela wypoczynkowego:

1. Zablokuj kota (tylko w modelu Bretagne + kota, patrz 3.3).

2. Aby pochyli¢ oparcie i podnies¢ podnozek rownoczesnie, pchnij oparcie do momentu
osiggniecia pozadanej pozycji (nachylenie oparcia: 13° - 45°; nachylenie podndzka: 0° -
90°).

3. Aby podniesc¢ oparcie i pochyli¢ podndzek pchnij nogami w dot az do osiggniecia ponownie
pozycji siedzgcej wyprostowanej.




Minimalne pochylenie Maksymalne pochylenie

3.2.2 Regulacja podtokietnikow

Istnieje mozliwo$¢ regulacji wysokosci podtokietnikdw i obnizenia ich do poziomu ramy siedziska
przy przenoszeniu pacjenta bokiem.

1. Pociggnij dzwignie podtokietnikow ® do gory (w kierunku EE=aa
poduszka podtokietnika).

2. Spowoduje to zwolnienie sprezyny blokujgcej @ i umozliwi
przesuniecie podiokietnika w gniezdzie podtokietnika ® do
odpowiedniego utozenia (zakres 114 mm, co 19 mm).

| A UWAGA Ryzyko obrazen

e Jezeli sprezyna blokujgca @ wyjdzie poza gniazdo podtokietnika ®,
jak na obrazku, podtokietnik nie zostanie zablokowany. Utozenie
nalezy stosowac jedynie przy przenoszeniu pacjenta bokiem.

Utozenie do przenoszenia pacjenta bokiem:

Pociggnij dzwignie O i przesun podtokietnik do najnizszej mozliwej
pozyciji.

W ten sposob oparcie poduszka podtokietnika znajdzie sie na tym
samym poziomie, co poduszka siedziska.




3.3 Kota jezdne / hamulce postojowe (tylko w modelu Normandie + kota)

l A UWAGA ] Ryzyko obrazen i uszkodzen
e Nalezy zablokowac¢ wszystkie cztery kota, aby ustawi¢ fotel wypoczynkowego w pozycji

parkowania.

e Przed zwolnieniem hamulca sprawdz, czy fotelik stoi na rownym, poziomym podtozu. Nigdy
nie nalezy zwalnia¢ obu hamulcow jednoczesnie.

®

@ Wiaczanie hamulca postojowego

Nacisnij stopg szarg ptyte hamulca kot, az
zablokuje sie w odpowiedniej pozycji. Kota sg
teraz zablokowane.

Zwalnianie hamulca postojowego

Nacisnij stopg ptyte hamulca két w kierunku ramy.
Kota zostajg odblokowane i mogg sie obracac
oraz skrecac.




4 Konserwacja

. Regularna konserwacja zapewnia utrzymanie petnej sprawnosci fotel wypoczynkowy.
1 Instrukcje dotyczace konserwacji znajdziesz na stronie internetowej firmy Vermeiren:
www.vermeiren.pl.

4.1 Punkty poddawane konserwacji

l YN UWAGA l Ryzyko obrazen i uszkodzen

Naprawa i wymiana czesci mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby przeszkolone. Nalezy
uzywac wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych Vermeiren.

» Na ostatniej stronie instrukcji znajduje sie formularz dla wyspecjalizowanego sprzedawcy,
stuzgcy do odnotowywania wszystkich czynnosci serwisowych.
Czestotliwos¢ serwisu zalezy od czestotliwosci i intensywnosci uzytkowania. Skontaktowac sie
ze sprzedawcg, aby uzgodni¢ harmonogram kontroli/konserwacji/napraw.

Przed kazdym uzyciem

Skontrolowac nastepujgce punkty:

o \Wszystkie czesci: Czy sg zamontowane, nie sg uszkodzone ani zuzyte.

Wszystkie czesci: Zabrudzenie, patrz § 4.2.1.

Kota, oparcie, siedzenie: Poprawnos$¢ zamocowania.

Dziatanie hamulcéw, podtokietniki.

Kota/opony: muszg by¢ wolne od zabrudzen drutami, wiosami, piaskiem, wiéknami, olejem,

btotem itp.

e Stan czesci ramy: Brak odksztatcen, niestabilnosci, ostabien, poluzowanych potgczen

e Tapicerka, podgtéwka, poduszki siedziska, poduszki podpodrki pod tydki: Brak nadmiernego
zuzycia (wgniecenia, uszkodzenia, rozdarcia).

Skontaktowaé sie z wyspecjalizowanym sprzedawcg w kwestii ewentualnych napraw lub

wymiany czesci.

4.2 Instrukcje konserwacji

4.2.1 Czyszczenie

| UWAGA | Ryzyko uszkodzenia
¢ Nigdy nie czysci¢ wbdzka myjkg parowa.

Wszystkie twarde czesci ramy wdzka wyciera¢ wilgotng (ale nie ociekajgcg woda) Sciereczkg. W
razie koniecznosci uzywac¢ fagodnego detergentu odpowiedniego do mycia powierzchni
lakierowanych i z tworzyw sztucznych.

Tapicerke mozna czysci¢ letnig wodg z tagodnym detergentem. Do czyszczenia nie uzywac
Sciernych srodkoéw czyszczgcych, sciernej ggbki ani twardej szczotki.

4.2.2 Dezynfekcja

| UWAGA | Ryzyko uszkodzenia

Dezynfekcje mogg wykonywac wytgcznie osoby odpowiednio przeszkolone. Zasiegng¢ porady u
wyspecjalizowanego sprzedawcy.

4.3 Koniec uzytkowania

Po zakonczeniu uzytkowania nalezy podda¢ wozek utylizacji zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami w zakresie ochrony srodowiska. Najlepszym sposobem, aby to zrobi¢, jest demontaz
wozka w celu utatwienia transportu czesci nadajgcych sie do przetworzenia.
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Dane techniczne

5 Dane techniczne

Parametry techniczne zamieszczone ponizej dotyczg tylko tego wdzka, przy standardowych
ustawieniach i optymalnych warunkach otoczenia. Podczas uzytkowania nalezy uwzglednic¢ te
parametry. Wartosci bedg niewazne, jesli wézek zostanie zmodyfikowany, uszkodzony lub w
duzym stopniu zuzyty.

taczna dtugosé 820 mm

Laczna szerokosc¢ 620 mm

Masa tgczna Okoto 32,5 kg Okoto 34,75 kg

Kat nachylenia siedziska 8°

Gtebokos¢ siedziska 480 mm

Szerokos¢ siedziska 500 mm

Wysokos$¢ powierzchni siedziska przy przedniej 505 mm 555 mm

krawedzi

Kat nachylenia oparcia 13°-45°

Wysokos¢ oparcia 750 mm

Odlegtos¢ miedzy podtokietnikami a siedzeniem 0 mm (tylko dla przenoszenia bocznego)
150 mm - 210 mm

taczna wysokosé 1180 mm 1260 mm

Grubos¢ poduszki siedziska 100 mm

Kat miedzy siedziskiem a podndézkiem 0°-90°

Temperatura przechowywania i uzytkowania +5°C-+40°C

Wilgotnos¢ przechowywania i uzytkowania 30% - 70%

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Tolerancja pomiaréw +/- 15 mm /1,5 kg / 1,5°.

Tabela 1: Dane techniczne










Service registration form

This product (name): .........
was inspected (l), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:
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Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

Niniejsza instrukcja obstugi jest nieodtgczng czescig produktu i musi byc¢
dotgczona do kazdego sprzedawanego produktu.
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Wszelkie prawa zastrzezone, fgcznie z ttumaczeniem.
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