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Poduszka systemu STABILO jest wyrobem rehabilitacyjno-przeciwodlezynowym, przeznaczonym dla oséb
dorostych i dzieci z porazeniem mdézgowym, kompensujgcym i tagodzgcym uposledzenia poprzez
stabilizowanie chorego w pozycji siedzacej lub lezacej.

Przeznaczenie:

profilaktyce przeciwodlezynowej,

tagodzeniu skutkéw dtugotrwatego przebywania w jednej pozycji - przykurcze,

stabilizowaniu chorego w przypadku wiotkosci,

produkt dedykowany jest dla pacjentdw z porazeniem mdzgowym (spastyka czterokonczynowa) z niskim
napieciem miesniowym.

Ostrzezenia:

Poduszka systemu STABILO powinna by¢ trwale zapieta do siedziska czy oparcia

W razie potrzeby zwiekszonej wentylacji ciata stosowac przewiewny podktad

Unika¢ ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ poduszke

Nie uzywac do mycia srodkéw na bazie rozpuszczalnikéw: toluen, aceton

Nie ciggnad za zaworek

Nie nadmuchiwaé poduszki

Uzywac tylko specjalnej pompki dotgczonej do poduszki

Nie prasowac za pomoca zalazka

W przypadku rozprucia, z poduszki mogg sie wydosta¢ mikrogranulki niebezpieczne dla matych dzieci.

Jak uzywac¢:

1.  Woyciaggna¢ wezyk znajdujacy sie w rgczce pompki.
2. Whkreci¢ wezyk w zaworek poduszki i poczekaé, az poduszka
bedzie dostatecznie miekka.

3.  Wstepnie uksztattowac poduszke (recznie do potrzebnego ksztattu lub np.
nia).

4, Dokreci¢ pompke do wezyka i odessac¢ powietrze, do momentu uzyskania
o odkreceniu wezyka!

5.  Dla zmiany ksztattu - wkreci¢ sam wezyk do zaworkai poczeka¢, az poduszka zmieknie.

6. Przy duzych zmianach temperatury, nalezy dodatkowo ponownie uzy¢ pompki do uzyskania wtasciwej

twardosci (4\ °C poduszka mieknie, \l/ °C poduszka twardnieje).
7. Nalezy uzyé pompy do ustawienia wymaganej twardosci, gdy znacznie zmienia sie temperatura.
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Stabilo "BASE" - SIEDZISKO STABILIZUJACE

WYMIARY
cm A B
S 25 38
S+ 35 35
M 40 40
L 50 50

PRZEZNACZENIE

e Dla oséb z réznego rodzaju deformacjami
miednicy.

e Dla 0s6b z asymetrig bioder.

DZIALANIE

e Podpiera i stabilizuje biodra (dzieki czemu
poprawia sie postawa catego ciata).

e (Odcigza wrazliwe czesci ciafa.

ZASTOSOWANIE

o Umozliwia modelowanie klina i utworzenie
rynny dla odwiedzenia ud.

e Pozwala na uniesienie ktéregos z bioder.

o Umozliwia regulacje kata zgiecia biodrowego.

e Stabilizuje miednice w standardowym wézku
lubw zwyktym fotelu.




Stabilo "COMFORTABLE" - STABILIZACJA PLECOW

WYMIARY

cm A B

S 52 40
M 56 50
L 70 50

PRZEZNACZENIE

e Dla 0s6b z asymetrig lub wada
postawy.

e Dla 0s6b z obnizonym napieciem
miesniowym tuftowia.

DZIALANIE

e Umozliwia podparcie plecow na catej
powierzchni.

e Poprawia kontrole postawy.

e Zapewnia komfort oparcia.

ZASTOSOWANIE

e Uzupetnia oparcie wozkdéw.

e Przytrzymuje pacjentdw w aktywnych
wodzkach sportowych.




Stabilo "COMFORTABLE PLUS" - OPARCIE GORSETOWE

WYMIARY
cm| A B C D
S 30| 50 58| 28
M 35| 60| 65| 28
L 401 75| 75| 35
XL | 45| 75 85| 35

PRZEZNACZENIE

e Dla oséb wymagajacych zwiekszonej
stabilizacji tutowia.

e Dla oséb nietolerujgcych sztywnych
gorsetow.

DZIAtANIE

e Roéznokierunkowo podpiera tutéw.

e Przy pomocy bocznych pelot podtrzymuje
pacjentow ze skolioza.

e Dzieki zagtdwkowi pomaga utrzymacd
prawidtowa pozycje gtowy.

ZASTOSOWANIE

e Uzupetnia oparcie wézka lub innego siedziska.
e Jako miekki, modelowany gorset.

e Stabilizuje podczas kapieli.




Stabilo "COMFORTABLE PLUS DUO" - SIEDZISKO
STABILIZUJACE

e Dla oséb wiotkich — pozwala na prawidtowe
ufozenie ciata.

e Dla pacjentow ze skrzywieniem
kregostupa-zapobiega lub zatrzymuje
powstawanie znieksztatcen kregostupa.

e Dla 0séb z obnizong lub brakiem kontroli
gtowy-umozliwia uformowanie zagtéwka.

DZIALANIE
e Potaczenie siedziska z oparciem tworzy

‘ ¢ samonosny, kompletny fotel.
WYMIARY Takie rozwigzanie doskonale stabilizuje
cn) A | B C D miednice i tutéw.
S 30| 80 58 | 28 e Obszerny zagtowek pomaga utrzymac
M 35| 95 65| 28 prawidtowg pozycje gtowy.
L 40| 115 75| 35 e Boczne peloty podtrzymujg pacjenta ze
XL [ 45] 120| 85| 35 skolioza.
STABILO CONFORTABLE PLUS DUO to ZASTOSOWANIE
kompleksowe siedzisko stabilizujace. taczy ono  Uzupetnienie oparcia wozka.
funkcje siedziska BASE i oparcia gorsetowego e Uzupetnienie innego siedziska (np. krzesto,
CONFORTABLE PLUS. fotel, kanapa).
e Samodzielne siedzisko w domu lub w
PRZEZNACZENIE plenerze.
e Dla 0séb ze spastyka — zapewnia stabilizacje i e Obszerny zagtdwek pomaga utrzymac
bezpieczenstwo przy duzych napieciach prawidtowa pozycje gtowy.
miesniowych. e Jako materac do lezenia i pétlezenia.

e Siedzisko do kapieli.
e Zwiekszenie stabilnosci w transporcie
samochodowym.




Stabilo "GRANDE" - MATERAC DO LEZENIA,
POLLEZENIA, SIEDZENIA

! ! PRZEZNACZENIE
| | e Dla 0s6b z duzymi znieksztatceniami
Sy uniemozliwiajgcymi lub utrudniajgcymi
lezenie.
A e Dla oséb lezgcych z duzymi deformacjami
\/\f dla zapobiegania odlezynom.
e Dla 0s6b z duzymi deformacjami dla

uzyskania stabilnej podpory i stabilizacji

WYMIARY ciata w lezeniu i siedzeniu.
cm | A B
M 70 160 DZIAtANIE
M+ | 90 200 e Niszuje (mozna pacjenta opatulic).
L 130 | 200 e Wielkos¢, duza ilos¢ granulatu i duza

powierzchnia umozliwia gtebokie i precyzyjne
przyleganie materaca.
e Stabilizuje podczas wykonywania ¢wiczen.

ZASTOSOWANIE

e Jako samodzielne siedzisko.

e Jako uzupetnienie innego siedziska.

e Materac do lezenia.

e Do utrwalenia efektdw rehabilitacji.

e Po odpowiednim uksztattowaniu znajduje
zatosowanie do éwiczen rehabilitacyjnych na
brzuchu.




Stabilo "Podtokietnik" - PODLOKIETNIK

STABILIZUJACE

A
B
* T = Grubo$¢
WYMIARY  ~ ——-—-----
cm A B T*
M 25| 30| 4
L 25| 45| 7

Z rzepami

PRZEZNACZENIE
e Dla oséb ze spastyka oraz
przykurczami dtoni i nadgarstka.

DZIALANIE

e Dopasowanie do anatomicznego ksztattu
reki.

e (Odwiedzenie i wyprostowanie palcow i
nadgarstka.

e Stabilne podparcie ramienia ma
bezposredni wptyw na prawidtowe
ustawienie kregostupa.

ZASTOSOWANIE
e Prawidtowe ufozenie i ustabilizowanie
przedramienia przy hemiplegii.

Stabilo "Zagtéwek" - ZAGLOWEK STABILIZUJACE

WYMIARY B

M 15

PRZEZNACZENIE
e Stabilizacja dla 0séb z obnizong
kontrolg gtowy.

DZIALtANIE

o Dopasowuje sie do ksztattu gtowy.

e Umozliwia podparcie gtowy w najbardziej
korzystnym punkcie.

ZASTOSOWANIE
e Uniwersalny zagtdwek do wiekszosci
wozkow.



Montaz:

W wiekszosci przypadkdw nie ma potrzeby stosowania dodatkowych mocowan.
e Naszycie rzepéw w pozgdanych miejscach.

e Zastosowanie rzepowego pokrycia neoprenu.

e Mocowanie zagtéwka.

e Mocowanie podtokietnika.

e Mocowanie do fotela za pomocg paska.

Serwisowanie i mycie:

e Regularnie kontrolowac stan wyrobu (zwracaé¢ uwage na pekniecia i rozprucia),
e Przed myciem zakrecié¢ kapturek zaworka,

e My¢ pod biezgcg wodg - w wannie, pod prysznicem (do 60°C ), z zastosowaniem

detergentu np. ptynu do mycia naczyn,
e W praniu
e Nie uzywac srodkéw na bazie rozpuszczalnikéw - toluen, aceton.

Mycie:

Stabilo pokrywa rozciaggliwa tkanina z czystego nylonu, ktéry jest dobrze tolerowany przez skére.
Pokrycie jest dobrane pod katem tatwosci utrzymania higieny, mycia i dezynfekcji. Szczelna powtoka
pozwala na mycie pod biezgcg woda, pod prysznicem czy w wannie. Zalecane jest uzywanie
popularnych ptynéw do mycia naczyn. Po wyptukaniu poduszke mozna wytrzeé recznikiem
papierowym, co przyspieszy jej wysuszenie. Nie suszy¢ w suszarce. Mozna stosowac chlorowe i
spirytusowe preparaty do dezynfekgji.

EEE——
Pompki: | <D
Kazda poduszka Stabilo wyposazona jest w specjalng pompke prézniowa. . .
Pompka reczna uzywana jest do matych poduszek, a elektryczna do materacy. - . .
=

Gwarancja: _

Producent udziela 24 miesiecy gwarancji. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzen poduszki.
W razie watpliwosci prosze skontaktowac sie ze sprzedawcy lub bezposrednio z producentem.
Wszelkie incydenty zgtaszaé sprzedawcy lub producentowi.






